Panasonic 


添付文書 

取扱説明書 


家庭用 品番 

マッサージソファ EP-MS40 

EP-MS10 



•このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとうございます。 

•取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に r ち全上のご注意」 （4 〜目ページ)を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 

取扱説明書ととわに大切に保管してください。 


保管用 

保証書別添付 







7 ツヴージ器としてはちちろん 
ふだんはゆつた0 < つろげるソファとして 
をご利用いただけまず。 


マッサージの種類 選べるメニュ ー 


選べる コース 



しつわ^0ほぐし 




<つろざタイム 


気分リセット 


コースを 選んだ5 
あとはおまかせ!！ 


首肩のみ 


3分単位で15分まで 
時間設定がでをる!！ 


1個巧を集中して 
7ツサージでをる!! 


マツヴージの強をは 
3段階に調節でをる!! 


マッサージソファの使用目的、効果•効能 
r •あんま、マッヴージのげ用- 

-疲労回復 
-血行の促進 
•筋肉の疲れをとる 
•筋肉のこりをほぐす 
• ネ申経痛*筋肉痛の痛みの緩解 


♦毎回マッサージをはじめる前に(本体を確認） . 
♦メニューを選んでマッサージをはじめる ........ 

♦「おまかせ」でマッサージ . 

♦「わたし流」でマッサージ . 

♦「ポイント」でマッサージ . 

♦「フットマッヴージ」で/；^くらはざ • 足裏を 

マッサージ （ EP - MS 40 のみ） . 

♦マッサージを終了する . 


お手入れ/ Q&A 


•お手入れのしかた . 24 

♦ソファクッションカバー、背パッドの着脱のしかた.. . 2己 

•ソファとして使ラ . 26 

•マッサージコースのおおまかな内容 . 27 

• Q&A . 28 

お知5せ 

参定格•仕様 . 29 

•故障かな？と思ったとさ . 30 

♦保証とアフターヴービス . 裏表紙 


ご识用即に 

♦安全上のご注意 . 4 

•はじめに（設置場所について） . 7 

•各部のなまえとはたらさ . 8 

•設置する . 10 


使いかた 


2 5 6 9 1 2 3 
11112 2 2 


本書は、 EP - MS 4 日と EP - MS 10 の共用取扱説明書です。 

本体イラストや操作器、表示部のイラストは主に EP - MS 40 を使用しています。 
あらかじめご了承ください。 
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ご使用前に 


安を上のごま意 


(8^ずぉ守り<だをぃ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


么警告 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

么注意 

r 傷害を負うことや、財産の損書が発生ずるおそれがある内容」でず。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。(次は図記号の例でず) 


0 


してはいけない内容でず。 



実行しなければな5ない内容でず。 


A 警告 

〇 

必ず守る 

♦医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用ずる。 

(1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人 

(2) 悪性しゅようけ重瘍）のある人 

(3) /こ\臓に障害のある人 

(4) 妊娠中や出産直後の人 

(5) 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 

(6) 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨がしている人、ねんざ（捻挫)、肉離れなどの 
急性とう（疼）痛性疾患の人 

(7) 施療部位に創傷のある人 

(8) 体温 38 t ： lU 上（有熱期）の人 

(例：急性炎症症状〔けん怠感、悪寒、血圧変動など；!の強い時期、衰弱しているとき） 

(9) 安静を必要とずる人や著しく体調のずぐれないとき 

(10) 背骨に異常のある人、巧がっている人 

(11) 椎間板ヘルニア症の人 

(12) 上記 m 外に身体に特に異常を感じているとき 
守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

•使用中に身体に異常があ5われたり感じたときや使用してら効果があ5われない場合は、 

直ちに使用を中止し、医師に相談ずる。 

守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 

•ご使用の前には、必ず背パッドをめくり、本体の布地が破れていないか確認ずる。 

また、その他の部分にら布地の破れがないか確認ずる。 

(どんなにルさな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。） 

布地び破れた状態で使用するとけびや感電のおそれびあります。 

♦ はじめは弱い刺激でマッサージずる。 

♦マッサージは1回1日分 m 内にずる。 

• 同一個所への使用は日分 m 内にずる。 

守らないと逆効果やけびのおそれびあります。 

•ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠スイッチを r 閱」にし、施錠キーを抜き電源プラグを 
抜く。 

守らないとおテ様のいたずらによる事故やけびのおそれびあります。 

• 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

守らないと感電や発熱による乂災の原因になります。 

• 電源プラグのほこり等は定期的にとる。 

守らないと湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。 

(ほこりは乾いた巧で而いてください。） 
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么警告 

0 

禁止 

•次の人は使用しない。 

医師か5マッサージを禁じ5れている人（例：血柱（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤)、 

急性静脈りゅう（瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など） 

症状を悪化させるおそれびあります。 

•首周辺をマッサージずるときは、もみ玉の動き1しま意して、首の刖方や過度1し強いマッサージは 
しない。 

• 背もたれやひじ掛けの上にの5ない。 

•お子様に使わせない。また、本体の上で遊ばせたり、座面•背もたれ•ひじ掛けの上にの5せない。 

♦ ご自分で意思表示ができない人、または、操作できない人は使わない。 

事故やけびのおそれびあります。 

♦ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 1 oovm 外での使用はしない。 

(海外での使用や変圧器を用いた使用はできません。） 

感電-故障や発熱による乂災の原因になります。 

• 電源コード-電源プラグを破損ずるよ5なことはしない。 

(傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用すると、感電•ショート•乂災の原因になります。電源コードや電源プラグの修理ま、 
販売店または「修理ご相談センター」にご相談ください。 

めれ手禁止 

•めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 

感電の原因になります。 

分解禁止 

•絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 

発乂したり、異常動作して、けびをするおそれびあります。 


A ま后、 

〇 

必ず守る 

•現在健康でら下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用ずる。 

(1) 加髓により筋肉の衰えた人や瘦身の人 （2) 骨や内臓に起因する腰痛の人 

(3) 打ち身やねんざのしやすい人 （4) 乗物酔いの激しい人 （5) 過去に/こ、臓や内臓の手術をされた人 

守らないと健康をそこなうおそれびあります。 

• もみ玉が収納位置にあることを確認してか5座る。 

♦ 本体に異物がはさまっていないか確認してか5座る。 

(背もたれ、座面、フットマッサージ部 ( EP - MS 40 のみ）に異物がはさまっていないか確認ずる。） 

守らないと事故やけびのおそれびあります。 

•頭部につけた髪かざりなどの硬いらのははずしてか5座る。 

守らないとけびのおそれびあります。 

• マッサージ中に本体か5降りるときは、必ず動作を止めてか5降りる。 

守らないと事故やけびのおそれびあります。 

• 電源プラグを巧くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。 

守らないと感電やショートのおそれびあります。 

•安全のためにアースを確実に取り付ける。 （ P .1 1参照） 

守らないと故障や漏電のとさに感電のおそれびあります。 

♦本体を移動ずるときは、必ずフットマッサージ部のスライドを完全に戻ず。に P - MS 40 のみ） 

守らないと移動中にスライドび戻り、けびをするおそれびあります。 

•キャスターで移動ずるとさは、周囲の障害物を取り除き、座面を腰より低く持ち上げ（巧か5約 
SOcmlU 下)、ゆっくり移動ずる。 （ P .11 参照） 

守らないと転倒による事故やけびのおそれびあります。 


ご使用前に 
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ご使用前に 


まを上のごを意（つづき) 


A ま 后、 

〇 

必ず守る 

• 水平な場所で使用ずる。 

守らないと本体び倒れて事故のおそれびあります。 

•動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、ずぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼 

守らないと感電や発乂のおそれびあります。 

•本品の使用によって発疹、発ホ、かゆみなどの症状があ5われた場台は、使用を中止し医師に相 
談ずる。 

守らないと事故や体調不良のおそれびあります。 

•施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管ずる。 

守らないと誤飲やいたずらによる事故やけびのおそれびあります。 

0 

禁止 

• 他の治療器と同時に使用しない。 

事故や体調を < ずすおそれびあります。 

• もみ玉に頭、おなか、素肌をあてない。また、もみ玉に手や脚をはさまない。 

• ふく 5はぎ.足裏マッサージ部にひざをはさまない。 （ EP - MS 40 のみ） 

•使用中に眠5ない。また、飲酒後の使用はしない。 

事故やけびのおそれびあります。 

♦本体とフットマッサージ部の間に手や脚を入れない。 （ EP - MS 40 のみ） 

•マッサージ使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。 

けびのおそれびあります。 

♦フットマッサージ部の上に立たない。 （ EP - MS 40 のみ） 

フットマッサージ部の先端部分び回転したり、本体び傾いて事故やけびのおそれびあります。 

また、フットマッサージ部底面び床に当たり、床を傷つけるおそれびあります。 

• フットマッサージ部の足裏部とふく5はざ部のずき間に刷を入れて立ち上が5ない。 

( EP - MS 40 のみ） 

転倒による事故やけびのおそれびあります。 

• 設置された状態のまま、本体を引きずったり押したりしない。 

•巧やたたみの上で、キャスターを使って移動させない。 

(必ずマットなどを敷いてください。） 

床やたたみに傷びつ < おそれびあります。 

• 人をのせたまま移動しない。 

転倒による事故やけびのおそれびあります。 

•ホットカーぺットなどの暖房器具の上で使わない。 

乂災のおそれびあります。 

0 

水場使用禁止 

♦ ミ谷室など湿気のをい場所で使わない。 

感電や故障の原因になります。 

水めれ禁止 

• 本体や操作器には水などをこぼさない。 

感電やショート、故障の原因になります。 

電源プラグ 
を抜く 

• お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

感電ややけどのおそれびあります。 

• 停電のときは直ちに電源プラグを抜く。 

停電復帰時、事故やけびのおそれびあります。 

• 使用時 m 外は電源プラグをコンセントか5抜く。 

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電乂災の原因になります。 


巨 


はじめに(設置場所について) 


箱か目出す前に、設置する場所を巧めておいてください 


0 


么注意 


浴室など湿気の多い場所で使わない。 

感電や故障の原因になります。 


水平な場所で使用ずる。 

守らないと本体び倒れて事故のおそれ 
びあります。 


ホットカーぺットなどの暖房器具の上 
で使わない。 

乂災のおそれびあります。 



V 


り知 


ソファとして 
ゆったりくつろげる 
場所を選んで 
<ださい。 


•直射曰光び毎曰長時間当たる 
ところや、暖房器具の近くなど 
局温になるところへの設置は 
避けてください。 

表面素材び変色したり、変質 
するおそれびあります。 

参たたみや床を傷つけることび 
ありますので、本体の下に 
マットなどを敷くことを 
お勧めします。 

< EP - MS 40 の場台> 

本体とフットマッサージ部び 
接地する部分を覆える大ささ 
最低幅 65 cm X 奥行さ]]己 cm 

< EP - MS 10 の場台> 

本体び接地する部分を覆える 
大きさ _ 

最低幅 65 cm X 奥行さ 76 cm 

•コンセントの近くに設置して 
ください。 

参本体の背面び物と接触しないよ 
うに設置してください。 

(背面び変形するなど、故障の 
原因になります） 


EP - MS 40. 


奥行約]日 8 cm 


^ ^ 幅約 70 cm 

フットマッサージ部 T ! \ 

似;, 

本体とフットマッヴージ部び接地する部分約11日 cm 
( EP - MS 10 ^ . 奥行約 108 cm 



本体び接地する部分約 76 cm 
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ご使用前に 






























































ご使用前に 


各部のなまミとはたらき 


本体 


(イラストは EP - MS 40 でず） 


もみ玉収納位置 


フットマッサージ 
□ック解除バンド 


^ P . 13参照） 
( EP - MS 40 のみ） 


座面 


フットマッヴージ部 


•エアー（空気）に 
よる7ッサージ 
( EP - MS 40 のみ） 


足裏部 


( Q ^ P . l 1参照） 


ノクース欄ず 


定格シール 


電源コード 


•電源コード長さ 
約1 .8 m 


夺ャスター 




(0^ P . 13参照） 
施錠スイッチ 


電源スイッチ 

施錠キー 

施錠キータグ 
•お子様の 
誤飲防止用 


•お買い上げ時は施錠スイッチは r 開」、 
電源スイツチは「入」になっています。 
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操作器 


(イラストは EP - MS 40 でず) 


ET 


里 


しっかりほぐし 


ちよこつと8分 


くつろぎタイム 


気分リたット 


残。88分 ifeU 


首肩のみ 


背腰のみ 


設走(分) 
0 I •'15 

■■■■■ 


が 

KD 

kD 



區くらは当區貴 leijl ) 




切/入 


急停止 


户 致へ 



Panasonic 

EP-MS40 


丑 


D 表示部 

•すべて点なした状態のイラストです。 

且 切/入ボタン 

•電源の切/入に使用します。 

0 メニュー選択ボタン 
□ 上下 (▲▼) 選択/ — +調節ボタン 
旦 急停止ボタン 

•マッサージを急いで停止したいときに押します。 

回 決定ボタン 

く※ EP - MS 40 のみ> 

U フットマッヴージ切/入ボタン 


表示部 

①「おまかせ」 のコース 表示 

•コースを選ぶとき… 

現在選択されているコース名が点滅します。 
•マッサージ中… 

現在行っているコース名を表示します。 

⑨「わたし流」 のコース 表示 

•コースを選ぶとさ… 

現在選択されているコース名が点滅します。 
•マッサージ中… 

現在行っているコース名を表示します。 

⑨「わたし流」の設定時間表示 

• 「わたし流」のコースを選択すると表示されます。 

④コース 強さ表示 

•現在のコース強さを3段階で表示します。 

⑥肩確認動作中表示 

•肩のおおよその場所を確認する動作中（約1日秒 
間）に点滅します。 

⑥ 準備中表示 

•マッサージや肩確認動作がはじまるまでの準備 
動作中に点滅します。 

⑦ もみ玉位置表示 

•ちみ玉のおおよその現在位置を表示します。 

⑥肩位置調節モード表示 

•肩位置調節モード（約1日秒間）のときに点滅し 
ます。 

⑨ マッサージ動作表示 

•現在行っているマッサージ動作を表示します。 

ソフト指圧 
\\もみ下げ 
ちみ上げ 
ミのたたさ 

く※ EP - MS 40 のみ> 

⑩ フッ トマ ッサージ 切/入表示 

•フットマッサージが「入」になっているとさ点 I 打 
します。 

⑩フットマッサージ強さ表示 

•現在のフットマッサージの強さを3段階で表示 
します。 


回フッ トマッサージ強さ調節ボタン 


ご使用前に 
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ご使用前に 


設置する 


1) 旧包巧を開けて商品を取り出す 


本化と付属品を巧認する 



•白 i 屋お» 



施錠キー （1 本) 



お買い上げ時は本体電源 
スイッチ部の施錠スイッ 
チに差し込んであります。 


取扱説明書などの書類 


•取扱説明書 

•お子様のち全を巧るためのお願い 
(黄色いチラシ） 

•ご愛用者カード 

•ご愛用者登録チラシ 

•商品搬入のしかた（黄色いチラシ） 

•家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い 
(白いチラシ） 


2) 商品を搬入•設置する 


么注意 


•設置された状態のまま、本体を引きずったり押し 
たりしない。 

♦巧やたたみの上で、キャスターを使って移動させ 
ない。 

(必ずマットなどを敷いてください。） 

床やたたみに傷びつ < おそれびあります。 


• 人をのせたまま移動しない。 

転倒による事故のおそれびあります。_ 

重量物ですので搬入移動時には腰などを痛めないよう 
にご注意ください。 

(必ず2人で運んでください。） 

本体：約 45 kg ( EP - MS 40) 

:約 38 k 呂 ( EP - MS 10) 

本体を下ろすとさは、十分足元に注意してゆっくり 
下ろしてください。 


持ち上げて 


※正しい持ちかたをしないと、本体を落として床を 
傷つけるおそれびあります。 

※フットマッサージ部び収納され、□ックびかかつ 
ていることを確認してください。 （ EP - MS 4 日のみ) 


操作器-電源コードは 
座面に置、 



本体の側面を持つ 設置場所(マツトなどを敷 <) 
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狭い通路などを通るとさは、前後を持ってください 



前部を持つ位置 

■ M の削,遍 


内部にある金 
属の固い部分 
を持つ 



前部を持つ位置 

MM のな 

本体の下部を 
持つ 



本体の下部の 
<ぼみ部分に 
指を掛けて 
持つ 



キヤスターを使って 


操作器*電源コードは 



腰より低 < 持つ位置は上記「前部を 
マットなど持ち上げる持つ位置」と同じです。 




) アースを 取り付ける 


/ K 注意 


• 安全のためにアースを確実に取り付ける。 

守らないと故障や漏電のとさに感電のおそれび 
あります。 


電源コンセントにアース端子がある場台 


•アース線を、本体のアース端テ（ネジ）と電源コンセ 
ントのアース端テに取り付けてください。 

(アース線は付属していません） 



電源コンセントにアース端子がない場台 


•お買い上げの販売店、電気工事店に相談し、アース 
工事 （ D 種く第兰種 > 接地工事）をして < ださい。 
(アースエ事費は本製品の価格には含まれておりま 
せん） 

取り付けてはいけないところ 

•ガス管： 爆発や引乂のおそれびあります。 

参電話線や避雷針: 落雷のとき、感電や弓 I 火のおそれびあります。 
参水道管： 途中びプラスチックの場合はアースになりません。 




























































































使いかた 


毎回7ツサージをはじめる前に(本体を確認) 


0 ソファクッシヨンを取る 



@ 背パッドをめくり、巧地に 
破れがないか確認する 

r A 警告 


•ご使用の前には、必ず背パッドをめくり、本体の 
布地が破れていないか確認ずる。また、その他の 
部分にも布地の破れがないか確認ずる。 

(どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、 
電源プラグを抜き、修理を依頼してください。） 
布地び破れた状態で使用するとけびや感電のおそ 
れびあります。 



0 もみ玉が収納位置にあることを 



もみ玉が収納位置にない場合 


•手順© の後、操作器の1[ wqi を2回押すと 
収納位置に戻ります。 


〇 本体に異物がはさまっていな 
いか確認する 


么注意 


•本体に異物がはさまっていないか確認してか5座る。 
(背もたれ、座面、フットマツサージ部に P - MS 40 
のみ）に異物がはさまっていないか確認ずる。） 

守らないと事故やけびのおそれびあります。 
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収納部ら確認 


EP - MS 40 のみ 
〈参考〉 

フットマッサージ部の出しかた、収納のしかた 

のフッ トマッサージ□ック解除バンドを 
引を上げる 

•足裏部び閉じたままの状態で前方に押し出され、 
途中で止まります。 

②フッ トマッサージ部を最後まで引き出す 
@ 足裏部を前方へ倒して開く 



④ 確認樹ホ、手で座面の下に巧し込んで収納ずる 

•「カチッ」と□ックびかかるまでしっかり 
押し込んでください。 



0 電源コードや電源プラグを 
確認する 


破損および巧れび 
ないか確認 


破損びないか 
確認 



么警告 


• 電源プラグのほこり等は定期のにとる。 

守らないと湿気等で絶縁不良となり、乂災の原因に 
なります。（ほこりは乾いた巧で而いてください。） 


• 電源コード-電源プラグを破損ずるようなことは 
しない。（傷つけたり、加工したり、熱機器に近 
づけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用すると、感電•ショート•火災の 
原因になります。電源コードや電源プラグの修理 
は、販売店または「修理ご相談センター」にご相 
談ください。 

v _ J 


0 本体の電源を入れる 


么警告 


♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

守らないと感電や発熱による火災の原因になります。 


• コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや 
交流 1 oovm 外での使用はしない。 

(海外での使用や変压器を用いた使用はでさません。） 

感電-故障や発熱による火災の原因になります。 


♦めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 

感電の原因になります。 


① 電源プラグを差し込む 


② 施錠 キーを 使って 
施錠スイッチを r 開」に 
ずる 

③ 電源スイッチを「入」にずる 




►次の ページにつづく 














































使いかた 


毎回7ッサージをはじめる前に【つづき) 


0 マッサージの姿勢で座る 



EP - MS 40 でフットマッサージ使用時のみ 

0 フットマッサージ部を前方に 
出し、脚を置く 

の フットマツサージ□ック解除バンド 
を引き上げる 



フットマッサージ部が少し前方に出ます。 

( D 足裏部に足裏を置く 
@ 足裏部を前方に踏み込むとふく 5はざ部が 
持ち上がります。 



身長がル柄な方でフットマッヴージ部を前方に 
出しにぐい場を 


じ(下の @ と ( D をお試しください。 

® 体を前にず!5す 

這) フツ トマ ツサー ジ部を 
完全に前に出し切5ず、 

ふく 5はざ部び垂直く 
5いまで上がった 
状態で使う 



•上記で姿勢び窮屈になる場合は、 iZ \< らはぎ部び起 
さ上びらない状態でお使いください。（この場合、 
而<らはぎにマッサージび当たらな<なります。 

而くらはざ部をマッサージする場合は、フットマッ 
サージだけでお使いください） 


身長が大柄な方でひざが浮いて窮屈に感じる 

+ 曰 A 


下の ® また は® でお使いください。 

@ フットマッサ- ジ部を収納し、ひざを伸ばし 
て使う 

(フットマッサージは別途お使いください） 

@ ひざが浮きにくいように、体を上にず5す 

(首肩は別途「わたし流」などでお使いください) 


EP - MS 40 でフットマッサージを使わないとき 
や、 EP - MS 10 を使用時に姿勢が 
窮屈に感じる場合は、別売品 
「マッサージソファ用スツール」 

などで脚を上げると 
楽な姿勢で マッサー 
ジでさます。 


(別売品のご案内） 

製品名：マッサージソファ用スツール 
EP -2 M 01 

希望ル売価格17,500円(税込）2009年4月現在 
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メニユーを還んで7ツサージをはじめる 


ソファクッシヨンは 
取っていますか？ 
( P . 12参照） 



'ットマッサージ部ま出して 
いますか？ （ P . 14参照） 
《 EP - MS 4 日のみ 



フット 


弱 

強 


Panasonic 

EP-MS40 


(イラストは EP - MS 40 です） 

※上図の画面表示はすでにソファクッ 
シヨンを取っていたり、フットマッ 
サージ部を出していてわ表示されま 
す。 


A 警告 


• はじめは弱い刺激でマッサージずる。 

•マッサージは1回1日分内にずる。 

♦ 同一個所への使用は日分内にずる。 

守らないと逆効果やけびのおそれびあります。_ 

•1 5分使用した後は]日分程休みましよう。 

•1 曰2回まで30分を目安にご使用ください。 

OC 切/入1 を巧して、電源を入れる 

メニュー選択ボタンび点滅 





(電源を入れてか5 3分 m 内にメニューを選ぶかフット 
マッサージを開始しないと自動で電源が切れまず） 


0 上半身のマッサージ 

「おまかせ」「わたし流」「ポイント」か 6 
メニューを1つ選んで巧す 

おまかせ iiw " 

首〜腰までを自動でほぐず4つのコースが選べまず。 

わたし流 

「首肩のみ」「背腰のみ」のコースが選べまず。 
マッサージずる時間も設定できまず。 （1 日分内） 

ポイント 

ポイントを集中のにほぐずことができまず。 

フツ トマツサー ジ ( EP - MS 40 のみ） 
L フット I を巧す 


使いかた 


フットマッサージのみ、または上半身のマッサージと 
同時でも使えまず。 
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使いかた 


r おまかせ J で7ッサージ 


[コース 選択 モー ド] 



を巧ずと、「おまかせ」のコース 
選択モードになります 

(コース選択モード中、3分 m 上操作しない状態が続くと自動で電 
源が切れまず） 


〇 ▲▼でコースを選ぶ 

「しっかりほぐし」「ちよこっと S 分」「くつろざタイム」 
r 気分リセット」の中か51つ選べまず。 


| 「しっかりほぐし I 

ちょこっ (LW 
くつろぎタイム 
気分 IJ たット 

現在選択されている 
コースの 枠び点滅 






•コリびひどく、とにかくしっかりほぐしたいとさに… 

わみ、ソフト指圧、たたさで首〜腰の筋肉を丹念にほぐす 
コースです。 



•空いた時間でちよこっと体をほぐしたいとさに… 

しっかりほぐしコースをベースとして、疲れやすい部分に 
絞って、8分間に凝縮したコースです。 



♦くつろぎなびら体をほぐしたいとさに… 

くつろぎなびら使えるように体をゆすったり、強く刺激す 
る動さを控えたおだやかなコースです。 



♦気分をスッキリと切り替えたいとさに… 

徐々に刺激を弱くしていさ、而たたび刺激を強くすること 
で気分をスッキリとさせることを狙ったコースです。 
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0 コースを選んだら、 
爲)を巧す 


頭を背もたれにつけてください 


わみ玉 



ピッ、ピッ、ピッ•••と音び鳴りなびら、 
わみ玉び上部にゆつくり上びります。 

I び点滅） 


準備中 


もみ玉び最上部まで上びると 
肩のおおよその場所を確認ずる 
動作びはじまる【肩確認動作】 


わみ玉 



たたさ動作をしなびらわみ玉び下びってさま 
す。 （ msa び点滅） 

•座りかたによっては、わみ玉び一旦腰付近 
まで下びる場合びあります。 


ピピッと音が鳴って、肩?び 

点滅した5、肩位置に合うように 
もみ玉の位置を微調節ずる 

【肩位置調節モード】 


〈調節のしかた> 


残りに 




▼で位置を調節する 

( 1回押すと約 1.5 cm \ 
I 動さます ) 


肩位置び合った 5(0 を}甲すと、 
コースびはじまります 

([決定]を押さなくてわ約] 5秒経過するとコースを 
開始します） 


肩位置を決定するまでは 
頭を背わたれから離さな 
いでください。 

肩確認動作びうま<いか 
ず、エラー 表示 （ U ] 日） 
び出て、動作を終了する 
場合びあります。 


in 

IU 



>参考 



〈肩位置の目安〉 

高すざる位置 


適切なをみ玉 
の位置 
(たにさを感 
じる位置） 

低すざる位置 


使いかた 


►次の ページにつづく 
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使いかた 


r おまかは J で7 ツ サージ （つづき) 


より自分巧みに合わせるために 


6 


ース強さを調節したいとき 



-+調節ボタンで調節できます。 


表示の 
内容 




国！)： )J 

強さ画 

強さ面 




強さ 

1 

2 

3 

調節 

-◄ -► + 


EP - MS 40 のみ 


フットマッサージも同時に使いたい場台 


う刀可を}甲してください 


7ツサージの内容を変更したいとを 


「おまかせ」の別のコースに選びなおしたいとき 


を巧し、再度 コース を 
^ ^選択してください 

(上半身の マツ サージは 一旦 
イ旱止します） 


「わたし流」マッサージに変えたいとき 


毛を押し、コースを選択 
して<ださい 

(上半身の マツ サージは 一旦 
停止します） 


「ポイント」マッサージに変えたいとさ 


^/1^555^を}甲してください 

(その場で動作びはじまります） 


コースみの画画例 

(イラストは EP - MS 40 です） 


しっかりほぐし’ 


残り樹 

ふくらはぎ足裏 DlJ j 


現在行っているコース名を表示します 


-コースの強さ(上半身)を3段階で表示します 

- 現在マッサージしているおおよその位置び 
点滅しています。 

現在行っている動作を表示します 
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r わたし流 J で7ツサージ 


[コース 選択 モー ド] 






フット 


弱 

強 


Panasonic 

EP-MS40 


(イラストは EP - MS 40 です） 


を巧ずと、「わたし流」のコース 
選択モードになりまず 

(コース選択モード中、3分 m 上操作しない状態が続くと自動で電 
源が切れまず） 


〇 ▲▼で コース を選ぶ 


r 首肩のみ」 r 背腰のみ」の中か51つ選べまず。 



盾肩のみ ] I 

背 J 要んみ 


現在選択されている 
コースの 枠び点滅 


0 コースを選んだ5、を}甲す 
@ マッサージする時間を設定する 

一+調節ボタンで調節できまず。 



>マッサージの途中で「わたし流」に変更した場合は、 
残り時間の範囲内で設定でさます。 


例） 

残0 

残0 


りこ分… ■■■■ 


二 I 分 


|15 4目盛りび最大 


使いかた 
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] 目盛りび最大 

►次の ぺージにつづく19 
























































































使いかた 


r わたし 流 J で7 ツサージ(つづき) 


0 設定が終わった5、 （§) を押す 


より自分巧みに合わせるために 


「首肩のみ」を選んだ場合_ コース 強さを調節したいとき 


肩のおおよその場所を確認ずる動作び 
はじまる （ Q ^ P .17 参照） 

ピピッと音が鳴って、肩？が点滅した5、 

肩位置に合うようにらみ玉の位置を微調節する 
【肩位置調節モード】 

〈調節のしかた> 




1回押すと約1.已 cm 
動さます 



識雪 ボタンで調節 



EP - MS 40 のみ 


フットマッサージも同時に使いたい場台 


C フット I を押してください 



肩位置が含った5 
はじまります 


定)を押すと、 


コースが 


([決定]を押さなくても約]己秒経過するとコースを 
開始します） 


「背腰のみ」を選んだ場台 


人び座っていることを確認ずる動作 
(肩の付近でたたを動作を巧ラ）び 
はじまる 

人が座っていることを確認した5、もみ玉が 
背腰に移動してコースがはじまります 




コースびはじまるまでは 
頭を背わたれから離さな 
いで < ださい。 

エラー表示 （ U 10) び出て、 
動作を終了する場合びあ 
ります。 



7ツサージの内容を変更したいとを 


•「わたし流」ではじめに設定したマッサージ時間より 
む長くマッサージすることはでさません。 

誤って短い時間設定をしてしまった場合は、一旦 
マッ サージを終了してから再度仁 切 /； n を押して設 
定しなおしてください。 


「わたし流」の別のコースに選びなおしたいとき 


を押し、再度コースを還択 
〇~^してください 


(上半身の マツ サージは 一旦 
停止します） 



「おまかせ」マッサージに変えたいとき 


ぐづ^^^を巧し、コースを還択して 


(上半身の マツ サージは 一旦 
停止します） 



「ポイント」マッサージに変えたいとき 


を押してください 

(その場で動作びはじまります） 
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r ポイント J で7 ツサージ 


A 警告 


同一個所への使用は日分内にずる。 

守らないと逆効果やけびのおそれびあります。 


こ受たゾ〇を押す 


人が座っていることを確認する動作(肩の付近 
でたたき動作を巧う）がはじまる 




動作びはじまるまでは頭を背わたれ 
から離さないでください。 
エラー表示 ( U 10) び出て、動作を 
終了する場合びあります。 



人が座っていることを確認した5、 
r ソフト指圧」「もみ」「たたき」を組み含わせ 
た6種類の動作を順番に巧います。 

〈マッサージ動作の順番〉 

わみ上げ ④ミめたたさ 

⑨主屋ソフト指圧 ⑥\\ミ0もみ上げたたき 
cm わみ下げ cm 、 ミのわみ下げたたき 

【マッサージ中画面】 



マッサージ動作表示 

動作は順番に自動で 
切り替わります。 


•同一個所のマッサージび己分続いた場合は、自動で 
3 cm ほど上方に移動します。 


よ D 自分巧みに合わせるために 


位置を調節したいとき 



▼で調節します。 

• 1回押すと約] .5 cm 
動さます。 

•長押しするとボタンを 
離すまで 

動きます。/'パ 



現在のおおよその位置び 
点滅します。 


ース強さを調節したいとき 



識ボタンで調節 


表示の 
内容 


強さ 


調 


即 


•Jjj 




2 




3 


4 


+ 


r ソフト指店 J だけ、 r もみ J 
だけなど、1つの動作だけを 
続けたい場合 

その動作中に ( S ) を巧すと、その動作 
のみを巧います。 

•動作を変更したい場台は、再び[ポイント]ボタン 
を押してください。動作が順番に自動で切り替わ 
りまず。 


フットマッサージも同時に使いたい場台 


フットを押してください 


7ッヴージの内容を'変更したいとを 


「わたし流」マッサージに変えたいとき 




を巧し、コースを還択して 
<ださい 
(上半身の マッ サージは 一旦 
イ旱止します） 


「おまかせ」マッサージに変えたいとさ 


を巧し、コースを還択して 


くださぃ 

(上半身の マツ サージは 一旦 
停止します） 


使いかた 
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使いかた 


r フット 7 ツサ-ジ j でふく 5 はき•足裏を 7 ツサ-ジ 


( EP - MS 40 のみ） 

I フット I を W す 

「フツ トマ ツサー ジけ'估じまります。 



EP-MS40 

V_ J 


•再度 I フット 1 を押すと切になります。 

(フットマッサージのみを行っている場合は 
II 切/入 I で終了してください） 


フットマッサージの強さを調節したい 


弱 強 




フットマッサージ強さ調節ボタンの 因 团で 
調即でをまず。 


ふくらはぎ足裏! ddI 


表示 

« J J DU J oDl 

強さ 

1 2 3 

巧ん 一一•一一•■一 说 

調， . 5 虫 


フットマッサージの動作時間 


フットマッ•かージの勤たの習 


ふ <5 はざ 


ふく5はぎを両側か5はさんで 
絞り上げるよラに圧迫します。 



脚を下か5エアーで圧迫し 
ます。 



•フットマッサージだけを使う場合… 

約] 5分間マッサージを行います。 

•上半身と組み合わせて使う場合… 

上半身のマッサージび終了すると、同時にフット 
マッサージわ終了します。 
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7 ツサージを終了する 


タイマー機能について 

■ 

■ 

ソファの巧態に戻す ( EP - MS 1 0の場合） 


マツサージびはじまってか6最大 
約15分で自動のに停止します。 


マッサージを透中でお了したいとまは 


r 切/入1 を巧す 

•わみ玉び収納位置まで動さます。 


急停止 


異常を感じたとをは 


を押す 


•すべての動作びその場で停止します。 

•転倒に十分注意しなびら、本体から降りてください。 


ソファの状態に戻す ( EP - MS 40 の場合) 


八注意 


フットマッサージ部の上に立たない。 

フットマッサージ部の先端部分び 
回転したり、本体び傾いて事故や 
けびのおそれびあります。 

また、フットマッサージ部底面び 
床に当たり、床を傷つけるおそれ 
びあります。 



•フットマッサージ部の足裏部とふく5はぎ部の 
ずき間に脚を入れて立ち上が5ない。 

_転倒による事故やけびのおそれびあります。_ 

0 フットマッサージ部を収納する 




•収納部に何わないことを確認してください。 
•手で座面の下に押し込んで<ださい。 

•「カチッ」と□ックびかかるまでしっかり 
押し込んでください。 

0 ソファクッシヨンを置く 


〇 ソファクッションを置く 


電源を切る 


A 警告 


ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠ス 
イッチを「閱」にし、施錠キーを抜き電源プラグ 
を抜く。 

守らないとおテ様のいたずらによる事故やけびの 
おそれびあります。 


/ K ミ主意 


電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、 
必ず電源プラグを持って抜く。 

守らないと感電やショートのおそれびあります。 


使用時 m 外は電源プラグをコンセントか5抜く。 

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電乂災の原因 
になります。 


施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管ずる。 

守らないと誤飲やいたずらによる事故やけびのお 
それびあります。 



0 電源スイッチを r 切」にする 

0 施錠スイッチを r 閱」にして 
施錠 キーを 抜く 

0 電源プラグを抜く 

〇 子供の手の届かない場所に 
施錠キーを保管する 



使いかた 
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お手入れ/ Q&A 


お手入れのしかた 


么注意 


• お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか5 
抜く。 

感電ややけどのおそれびあります。 


刪部分 


〇 中性洗剤を含ませ、よくしぼった巧でふく 

•シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は 
絶対使用しないで < ださい。 

0 特に巧れがひどい場 S ホ、水または中性洗剤で 
ブラシ洗ミきずる 

•こすりすざると、布地をいためることびあります。 



@ 仕上げに水を含ませ、よくしぼった巧でふく 


を 

〇 自然乾燥させる 



プラスチック部分 


〇 中性洗剤を含ませた巧をよくしぼってか5ふく 

•シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は 
絶対使用しないでください。 


巧 

中性洗剤 



0 仕上げに水を含ませた巧をよくしぼってか5ふく 

•操作器をお手入れする際は、特によくしぼって 
から而くよ5にしてください。 



0 自然乾燥させる 


ソファクッシヨンカバー、背パッドは 
本体か!5はずして洗うことができまず。 



■手洗いずる場合 （洗濯機のご使用はおやめくださし、) 
ソファクッシヨンカノ 又一のつァ スナーは閉じて洗って < ださい。 

Oscrciu 下の水に浸し、 

やさしく押し洗いずる 


ごを意）-洗濯用中性洗剤をご使用ください。 

- 漂白成分び入っている洗剤を使うと、 

色落ちしますので絶対におやめください。 

©十分に ずずぐ 

©軽く 押ず程度に水を切る 

0ごを意^•絞って脱水すると、生地の痛みや織り糸 
のほつれの原因になりますので絶対にお 
やめ < ださい。 

0 軽くしわをのばし、陰干しずる 

G ごを意")-天日干しすると、生地の 
縮みや色あせの原因にな 
りますので絶対におやめ 
<ださい。 


洗濯後、巧りじわが気になるときはアイ□ンがけをし 
て < ださい。 

(アイ□ン使用上の 注意） 


背パッド 

ソファクッシヨンカバー 

スチーム アイ□ン 
を浮かしなびら整 
—形してください。 
(生地に直接アイ 
□ンを当てないで 
<ださい） 

\ 当て巧をして、 

160でを限界とし 
—た中程度の温度で 
行ってください。 




■ ドライクリーニングに出ず場合 

クリーニング店にて、ドライクリーニング（セキユ 
系）との依頼をしてください。また、タンブラー乾 
燥は絶対にしないよ5にお伝えください。 


24 


ソファクッシ3ンカパ - J パッドの着脱のしかた 


はずしかた 


取り付けかた 


背面のファスナーを開いて、中のクッシヨンを取り出す 




〇 クッシヨンの前後、 
上下を確認ずる 


横から 
見た図 



通） 

なだらかに 
へこんでいる 


幅び狭い 


@ 前側に半分にたたみ、ファスナーの開□部か5 
入れる 






奥までしっかり入るように 
上部の角をちって数回上下 
にゆらす 

@ ファスナーを閉める 

©クッシ ョンが全体にいきわたるように前後を平手 
で数回たたく 






面ファスナーを取り付ける 
©背ら たれ上部のファスナーを取り付ける 

Q ファスナーカバーをひじ掛けと座面の 
ずき間に押し込む 


お手入れ/ Q&A 
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お手入れ/ Q&A 


ソファとして使う 


ソファクッシヨンを 


置< 

ソファクッシヨンには、 
前後上下びあります。 





りットマッサージ部は収納ずる1 


( EP - MS 40 のみ） 

V_ _ _ ノ 


別売品のご案巧 


他の色に変えたいときや、本体の巧れが/こ\配なとき 
におすすめ 




EP-2M40 の場合 



製品名：マッサージソファ用着せ替えカバーセット 
EP -2 M 40 ( EP - MS 40 専用） 

EP -2 M 10 ( EP - MS 10 専用） 

希望ル売価格17,5日0円(税込）2009年4月現在 


ソファとしてより<つろざたいとさにおすすめ 



ソファクッシヨンや背パッドのしね•たるみ 
が目立つとさは 

L _ 



前後を平手で数回 
たた< 



クッションび全体に 
いさわた0、しわび 
軽減でさます。 



〇 背らたれのしわ： 外側に 

向かって軽くなでます。 
@ 座面のしわ： 面ファス 

ナーを一旦はずし、前方 
に生地を引っ張ったまま 
再度固定します。 


※使ううちに生地び多少伸縮し、しわび寄りやすくな 
ります。 


製品名：マッサージソファ用スツール 
EP -2 M 01 

希望小売価格17,已〇0円(税込）2009年4月現在 
スツールのサイズ 

(高さ約 40 cm X 幅約日日 cm X 奥行約 40 cm ) 


折りじわび目立つときは、アイ□ンびけをしてください。 
( P .24 参照） 
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マッサ— ジコ —スの おおまかな内容 


‘ mm.. 


首〜肩甲骨の内割要をソフト指 
側を短めにらみ圧ともみでほぐ 
ほぐします します 


肩甲骨の内側や背腰をもみやた首〜肩甲骨の内腰をゆったりと 仕上げに全体を 
首肩をしっかり たきでしっかり 側をゆったりと もみほぐしますもみほぐします 
ちみほぐします ほぐします ちみほぐします 


杳寺 >4>春 


首〜肩甲骨の内背腰をソフト指 
側を短めにもみ圧ともみでほぐ 
ほぐします します 


首肩を重なに 
しっかりとらみ 
ほぐします 


腰を重朝し 
しっかりとらみ 
ほぐします 


仕上げに全体を 
ちみほぐします 









全体をゆったりと少し速さを上げ少しだけ速し、 徐々に速さを下ゆったりとした さ!5にゆったり 仕上げに全体を 
したもみでやさして、首肩をちみもみで腰をほぐげなが!5首肩をもみで腰をほぐとしたらみで落やさしくほぐし 
くほぐします ほぐしまず します もみほぐします します ち着かせます ます 



杳垂 







全体をたたきと全体を速し化み徐々に速さを下ゆったりとした全体をたたきと さ！5に速さを上仕上げに全体を 
もみでリズ5カルでほぐしまず けて、刺激を弱 もみで一旦落ちもみでリスミカルげて刺激感を高たたさとらみで 
に刺激します。 めていきます 着かせます に刺激します めていきます 刺激します 


(イラストは動作のイメージ図です） 


左ち交互にソフトな指圧をグイつとちみこむ動作 
する動作 


左ち交互にトントンとたたく 
動作 





もみ 


たたき 


ソフト指圧 


コース中の動作内容について 


r おまかせ」メニューのコース内爸について 


お手入れ/ Q&A 


ぐつろさタイム 
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お手入れ/ Q&A 


Q 病気で通院しているけど、 

使ってもだいじようぶ？ 

\ 通院先の医師と相談のうえ、 

A 使用してください。 

マッサージは r 触圧刺激」といって、筋肉に圧 
力をかけてほぐし、血行を促進する行為で 
す。病気によっては、悪化を招く可能性もあ 
りますので、必ず医師に相談してください。 
( c ^ P .4 〜 P .6 参照） 

Q どれく!5いの身長の人が 
使えまずか？ 

4 体型に個人差があるため、 

A あくまで目ちとして下記をご参照 
<ださい。 

•身長が約 155 cm よりル柄なち、約 185 cm 
を超える大柄な方は、上半身とフットマッ 
サージを同時に使うと姿勢が窮屈になる場 
合があります。 

(窮屈に感じる場合の使いかたは o ^ P . 14 
参照） 


Q 

A^E 


1か月の電気げはい< 5でずか？ 


日30分 (1 己分 X 2 回)毎日使用した場 
約20円/月(税込み)でず。 

新電力料金目安単価22円 / kWh (税込み）で 
計算 


長く使っていて音が 


Q 大きくなつてきましたび… 

4 故障の場合も考え!5れまずので 
A ，娘売店に点検•修理をご依頼くださし、。 


Q 

A 


引っ越しなどで、本体を運搬ずる際の 
注意点は？ 

次の点にご注意ください。 

• 本体の重/こ\を中/こ\に寄せて運搬しやすく 
するために、[切/入 ] を2回押し、もみ玉を 
背ちたれ中央部付近(ちみ玉収納位置）ま 
で上げてください。 

•個包箱がない場合は、傷や振動巧策とし 
て個包材で保護して、大切に扱ってくだ 
さい。 

•個包の際は、電源コードや操作器コード 
が本体に絡まっていないことを確認し、 
操作器とともに座面の上にまとめるなど、 
輸送時に地面に擦！5ないように配慮して 
ください。 


Q 選んだ コースによって、 

タイマーの時間は異なりまずか？ 

4 異なります。 

A を巧してから、最初にコースを選ん 

だとさにタイマー時間がセツトされます。 


おまかせ「ちよこつと8分」のみ約8分。 
その他は約15分。 

わたし流 I 約3分、約6分、約9分、約1三分、 
約15分の5段階に設定でさます。 

ポイント I 約15分 

フット I フットのみの場合、約1己分。 

上半身と組み合わせた場合は、 
上半身のタイマーに従います。 

•途中でコースを変更する場合は、すでに 
タイマーがセットされているため、画面 
の「残り時間表示」内でしかマッサージで 
さません。 


Q&A 


す 

ま 

? あ 

がぶ 

る じ^ 

説"7^ 感 
舅た で 

がど 

されな 

強け 異 

のる 上 

ちじ 造 

ち感構 

Q A 


交ののり 
に玉そあ 
めみ。が 
たちすと 
う、まこ 
行めりる 
をたあじ〇 
ジるが感ん 
- S とてせ 
ヴてこつま 
ッしるなり 
7用す異あ 
で採乍がは 
覚を動さで 
感構て強障 
な機れで故 
然さずち ♦ 

自たが左が 

りた置めす 

よ互位たま 
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お知5せ 


娜•仕様 


販 売 名 

マッサージソファ EP - MS 40 

マッサージソファ EP - MS 10 

使用電源 

交流10 0 V 

已 0-60 HZ 

消費電力 

60 W 

(操作器で「切」のとき約 0.3 W ) 

4已 W 

(操作器で r 切」のとさ約 0.3 W ) 

類 別 

機械器具77バイブレーター 

一般的名称 

家庭用電気マッサージ器 ( JMDN コード 3466 S 000) 

医療機器認証番号 

221 AKBZXOOO 30000 

AKBZXOOO 31000 

医療機器の種類 

管理医療機器 

麵麵上下方向） 

約目已 cm (ちみ玉移動距離約 60 cm ) 

上施療範囲(左も方向） 
半 

もみ動作時のもみ玉間隔 
首•肩•背•腰部約 4 cm 〜約1已 cm 

身施療範囲(前後方向） 

ちみ玉の突出量(強弱調節)約 6 cm 

マ 

Z マッサージ 
Y m さ 

一 上下移動距離 

ソフト指圧約28已回/分〜約400回/分(片側） 

もみ約14回/分〜約25回/分 
たたき約375回/分〜約495回/分(片側） 

上下移動(全体）：約 65 cm の範囲で上下ち向に自動反復 

マッサージ幅 

施療範囲(左ち方向）と同じ 

エ 

ア 

V エアー 圧力 
若 (ふく 5はぎ） 

1 

ジ 

3…約 32 kPa 

S •••約 S 8 kPa 

1•••約 SOkPa 


タイマー 

最大約1日分で自動で切 

大きさ 

高さ約 85 cm X 幅約70 cm X 奥行約108 cm 

質 量 

約4已 kg 

約 38 k 呂 

張 地 

ファブリック（ポリエステル100%) 

クッシヨン材 

ウレタンフオーム/ポリエステル 

製造販売元 

パナソニック電工株式会社 
滋賀県彥根市岡町33番地 

製造元 

パナソニック電工株式会社 
大阪府門真市大字門真1048番地 

本製品は体重が約100 kg 上の方が使用された場合、動作音が大さくなつたり、巧カバーの磨耗が早まるなどの 
場合があります。 


1 


ひじ掛け幅約 70 cm 



約已 1 cm 


奥行き約 148 cm 

(フットマッサージ部収納時約1 08 cm ) 



約4 1 cm 奥行さ 高さ 

約11日 cm 約8曰 cm 


奥行き約 108 cm 



約4 1 cm 奥行き 高さ 

約 76 cm 約 S 日 cm 


お 

手 

入 

れ 

/ 

Q 

& 

A 


お 

知 

ら 

せ 
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お知らせ 


»障かな？と思ったとを 

症状 


左ちのらみ玉の高さ(強さ)が異なる 


破損してしまった 


点検後なお異常びある 


電源コード、プラグが異常に熱い 


ただちに使用を中止 


皇ぉ旧百ぃ皇 このよ5な場を、*蜘巧止のため必ず販売店または r 修理ごホ目 i 炎センター」に 
— dDKm / t — ご 相談く ださし、。 


動作しない 

•上半身(首〜腰)のマッサージ 
•ふ < 5 はぎ•足裏のマッサージ 


フットマッサージ部が出ない 


マッサージ停止後に再 司 P 
を巧しても電源が入5ない 


もみ玉が途中で止まる 

(操作器の動作表示部やボタンが 
すべて点滅して消なする） 


もみ玉が肩や首の位置まで来ない 


原因と処置 


ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のために 

もみ玉の動さが止まることがあります 

表示部やボタンびすべて点滅してわみ玉の動さび停止し 
た場合、本体の電源スイツチを一度切り、約10秒後に再度 
「入」にしてから操作してください。再度止まる場合は、体を 
浮かし気味にしてご使用ください。（特に体重10日 k 呂じ(上 
のちびご使用になるとさはご注意ください。） 


頭や背中び浮いていると、肩確認動作のとさに、肩の位置を 
実際より下に検知してしまう場合びあります。深く腰かけ、 
頭を背わたれにつけてマッサージを最初からやりなおして 
ください。 （ D ：^ P .17 参照) 


交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生する L 
もので故障ではありません。 （ o ^ P .28 参照） [ 


•電源プラグび抜けている。 ( D ^ P . l 3参照) 

•本体の電源スイッチび「切」になっている。 

•操作器の ( CmJ を押したあと、メニューやコース選択、 
フットマッサージのボタンを押していない。 


•つ、ソ トマッサージ部の下部びじゅ5たんや他のむのに 
引つ掛かつていないか確認してください。 

隹座面前ちの布删こ引っ掛かっていないか確認してください。 


•終了処理中(約5秒偶）のため II 切/入1 を受けつけない場合 
びあります。すべての動作び終了して、約5秒上たって 
から I 切/入 II を押してください。 


動作中巧生する音や感覚について 


ご使用中に下記のような動作音や感覚がありまずが、構造上発生ずるらのでずので異常ではありません。 


•動作時にわみ玉び生地のシワを乗り越えるとさの 
音•感覚(ポコン音•カクン音） 

•をみ•たたさ動作などの動作音 

(カタカタ音 • ピチピチ音•シャカシャカ音） 

•わみ玉動作時のキシ5音(キシキシ音） 

•上下動作時の動作音(カタカタ音） 


•ベルトの回転音(シュルシュル音） 

隹モーター音（ウォーン音 • ウイーン音•ジー音） 

•もみ玉び『押し』から『引き』に変わる際の音(カクン音•コツ音) 
•座ったりわたれたとさの布地のズレ音(ギュッ音） 

•わみ玉と巧のこすれ音(ギュッギュ音） 

•フットマッサージ部のガタつさ 
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エラー表巧について 


エラー表示 

11 in 

U IU 

F 11 

F お 

F 13 

f r-i 

F 3? 

F 53 


内容 


人び座っていることを確認でさないと、安全のため動作を 
終了します。座っているにもかかわらずこのエラーび出た 


場合は、 i ^ aai を押してから、背わたれに深く座りなおし、 
再度操作しなおしてください。 


内部の通信系統に異常びありますので、動作を終了します。 


もみ機構部に異常びありますので、動作を終了します。 


修理ご相談センターにご連絡ください。 

ご連絡の際に、エラー表示の番号を伝えてくださると、 
点検-処置の巧応がスムーズになりまず。 


A 警告 ] 


A 奇音 

/!\ /± 局 

•絶巧に改造しない。また、ご自分で分解したり、 


•動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、 

修理をしない。 


ずぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼ずる。 

発乂したり、異常動作して、けびをするおそれび 


守らないと感電や発火のおそれびあります。 

あります。 

V _ J 


V _ J 


愛情点検 


長年ご使用のマッサージソファの点検を！ 


口 



♦コードや電源プラグび異常に熱い。 

こんな 

♦動作中に異常な音、振動びある。 

症状は 

•スイッチを入れても、時々運転 

あ0ま 

しないことびある。 

せんか 

♦本体び変形したり、こげくさい 


臭いびする。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、 
使用を中止し、電源プ 
ラグをコンセントから 
抜いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


お 

知 

ら 

せ 


使いかたによりますが、目安として 1 日 30 分のご使用で 1 〜 2 年程度に 1 度点検していただきまずと、より 
長く快適にご使用になれまず。 
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お知 5 せ 


な証とアフタ-サ-ビス (よくお読みくだをし、) 


修理-お取り扱い-お手入れな どのご相談は… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 

相談先がなくお困りの場合は… 

♦修理は、ヴービス会社‘販売会社の「修理ご相談センター」へ！ 
♦ 使いかた • お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、お 
買い上げの販売店からお受け取り<ださい。よ<お 
読みのあと、保管してください。 


保証期間:お買い上げ曰か5本体1年間 

ただし一般家庭外(例えば業務用など）に使用され 
た場合は保証期間内でわ有料とさせて頂さます。 


■補修用性能部品の保有期間 |6年| 

当社は、このマッサージソファの補修用性能部品を、 
製造打ち切り後6年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 

30 ページの「故障かな？と思ったとさ」の表に従ってご 
確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

• ご連絡いただきたい内容 

-製品名 -品番-お買い上げ曰 
-故障の状況(でさるだけ具体的に） 

♦保証期間中は 保証書の規定に従って、修理をさせ 
ていたださます。 

•保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用で 

きる製品については、ご要望により修理させていただ 
さます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相 
談ください。 

•修理料金の仕組み 修理料金は、技術料-部品代. 
出張料などで構成されています。 

「技柿 i 料 1 ( ま、診断-故障個所の修理および部品交換-調整- 
修理完了特の点検などの作業にかかる費用です。 

r 部品代1 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

rs 自長料1は、製品のある場所へ技術者を派遣する場 
合の費用です。 


地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください 


ノけソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください。 

-相談先がなくお困りの場合は、商品名-品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


修理ご相談センター 

(全国共通を号) SS .0570-081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 
_ 3目曰曰/受付9時〜20時_ 

ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

〒己7 1-868 目大阪府門真市門真1048 
大阪目-目 906-1 090 パナソニック電エテクノサービス(株） 
札幌 SOI 1-261 -6401(© 名古屋 fiO 己2-已己1 -7900 (© 
東京巧03-日 392-7190(© 福岡巧 092-622-0 日31 (§) 

V_ 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニックお客様ご相談センター 
36己曰/受付9時〜20時 

電話茹ル函。01 20-878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06 - 6907-1187 

FAX 01 20-878-236 


0811 


ご注意- ® EP は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱い 

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー•ディ 
スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、 
第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


/ 舌ミ live (おぼえのため、記入、 

1 ちすリクて 1 されると便利です/ 

お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

EP - MS 40/ EP - MS 10 

販売店名 

電話 （ ） 一 

パナソニック株式会社 
パナソニック電工株式会社ヘルシー 

〒己 22-8 日 20 滋賀県彥根市岡町 33 番地 

• ライフ事業推進部 
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